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Informierte Zustimmung
des Klienten mit der Heilbehandlung durch
JETT PLASMA LIFT MEDICAL


Vor- und Zuname:			________________________________

Adresse: 				________________________________

Geplante Heilbehandlung:                 Körper und Wangen mit JETT PLASMA LIFT MEDICAL
   	
Information über die Heilbehandlung
Die Methode JETT PLASMA LIFT MEDICAL nutzt die Plasma-Technologie an. Sie verwendet ihren Fluss und löst einen spezifischen Mechanismus im lebendigen Gewebe aus. Der Plasmafluss ist  unheimlich effektiv beim Peeling, bei Geweberegeneration,  Resistenzstärkung und Besserung der Flexibilität und Immunität beim Gewebe. Durch den Plasmaausbruch werden die Hautzellen mittels der hohen Energie  absichtlich vernichtet. 
Die Einrichtung kann nur vom Arzt eingesetzt werden und lediglich zur Heilbehandlung der unten angeführten Erkrankungen verwendet werden:
· angioma senilis
· verrucae seborrhoicae
· verrucae plane
· angiokeratoma
· teleangiectasie
· lentigo – außer Lentigo maligna!
· fibroma molle – (weiches Fibrom) 
· keratoacanthoma
· conydolamata accuminatum – (venerische Warzen) 
· moluscum contagiosum – (kontagiöse Warzen)
· verrucae vulgaris – (vulgäre Warzen)
· verrucae filitormes
· naveus capillaris
· naveus araneus – (Gefäßfleck)
· basalioma superficiale
· lymphangioma
· keratosis actinica
· keratosis senilis
· keratosis sebborhoica
· 
Die Behandlung kann schmerzhaft sein, deswegen sollte der Arzt mit Injektion Anästhetikum direkt in die zu behandelnde Partie eintragen. Durch die Behandlung werden kranke Zellen absichtlich vernichtet. Der Arzt ist verpflichtet den Patienten über die postoperative Pflege zu informieren  und ihn mit dem Heilungsprozess bekannt zu machen. Der Arzt ist ferner verpflichtet mit dem Dermatologen, der als einziger die Entfernung einer bestimmten Form der Hauterkrankung (Hautgebilde) bestätigen kann, eng zusammenzuarbeiten
Warnung – Die Entfernung der Muttermale muss der Arzt immer mit dem Dermatologen konsultieren, die Dermatoskop-Untersuchung ist unbedingt notwendig!
Die Applikatoren müssen nach jeder Nutzung mit richtigem Mittel desinfiziert werden (Liste siehe unten). Zur Desinfektion des Gerätkörpers ist feuchter Lappen genügend.
Desinfektion:

Nach jedem Gebrauch sollte das Gerät mit einem der folgenden Desinfektionsmittel desinfiziert werden:
CUTASEPT F
SEKUSEPT EXTRA N
SEKUSEPT PLUS
Die Applikation im Regime der Desinfektion/ der Applikationsstift berührt die Haut / der Applikationsstift kommt mit der sterilen Umgebung  in Kontakt.
Um  das Gerät  JETT PLASMA LIFT MEDICAL in Betriebsbereitschaft zu halten und mit Rücksicht auf die notwendige Desinfektion und Sterilisierung wird das Gerät zu zwei Teilen geteilt:
a) Gerät ohne Applikator (Hauptkörper)
b) Applikator
Die Sterilisierung und Desinfektion des Applikationsstifts, der in Kontakt mit der Haut des Patienten kommt, ist durch verschiedene Faktoren beeinflusst (übersichtliche Auflistung siehe unten), die in Betracht werden müssen, wenn es über die Sterilisierungsmethode und  Desinfektion des Gerätes je nach dem Typ des Eingriffs entschieden wird.
Der Applikator sollte im Autoklav  in Temperaturen zwischen 125°C – 145°C sterilisiert werden. Der bewiesene Sterilisierungsvorgang muss im Einklang mit EN 258 verlaufen.
Der Körper des Gerätes darf infolge der hohen Sterilisierungstemperaturen im Autoklav nicht sterilisiert werden.
Der wird mit ETOXEN sterilisiert, wo die Temperaturen niedriger liegen.
Mikrobiotisches Gas Äthylenoxid ist wirksam bei niedrigen Temperaturen, Prozess der Sterilisation ist zeitlich aufwändig, kann bis zu 48 Stunden dauern. 
Der Körper des Apparats kann nicht mit Formaldehyd sterilisiert werden, da Gefahr droht, dass der Stoff ins Gerät eindringt. 
Da die Sterilisierungsmethoden ihre Limite und Nachteile haben, sind einige der modernen Desinfektionsmethoden des Gerätkörpers und –kopfs zur Anwendung möglich, siehe Kap. 5.A. Die Zeit zur Erreichung des gewünschten Effektes ist niedriger und der mikrobiotische Effekt genügend. Nichtsdestoweniger ist es in Betracht zu nehmen, dass nicht einmal die beste Desinfektion die Sterilisierung  völlig ersetzen kann und immer, wenn Charakter des Eingriffs hohe Sterilität erfordert, ist ein richtiger und effektiver Vorgang bei der Sterilisierung der Apparate notwendig. 
Der Kopf und das Gerät müssen vor der Desinfektion gründlich umspült werden, siehe Standard EN15883.
Beim Waschen ist ein Spülmittel, z.B. JAR einzusetzen.
Die Desinfektion ist auch durch Kombination des Spül- und Desinfektionsmittels möglich, sofern richtiges Verhältnis eingehalten ist. 
Beim Spülen des Applikators gibt es keine Einschränkungen. Der Körper des Gerätes sollte mit feuchtem Lappen abgewischt werden, da ein Risiko besteht, dass Spülmittel ins Gerät eindringen könnte!
Hiermit stimmt der Klient dem überein, dass er an keiner der unten erwähnten Kontraindikation leidet:
· Kardiostimulator, Holter oder keine andere implantierte elektrische Anlage
· Epilepsie
· Schwangerschaft
· metallische Gegenstände im zu behandelnden Bereich
· Hauterkrankung, entzündete Haut
· jedwede allgemeine/schwach geheilte Erkrankung
· onkologische Erkrankung
· Anästhetika-Allergie
WARNUNG: die zu behandelnde Person darf keine metallischen Gegenstände an haben (Uhren, Armbänder…).
Zusätzliche Fragen des Klienten und die Antworten:

...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................




Die Erklärung des Klienten:

Ich, der unterzeichnete, bestätige mit meiner Unterschrift, dass ich bei der Konsultation, die in …………… stattgefunden hat, über die Heilbehandlung durch JETT PLASMA LIFT MEDICAL gründlich informiert wurde.  

Ich verstehe die Informationen über die oben erwähnte Heilbehandlung. Ferner bestätige ich mit meiner Unterschrift, dass ich an keiner der oben angeführten Kontraindikationen leide und bin mir dessen bewusst, dass ich mich durch Angabe  von unwahren Informationen Gefahr möglicher Gesundheitsprobleme  aussetze.  

Aufgrund der erteilten Auskünfte, die ich zu meiner Entscheidung für vollständig und genügend halte, und nach sorgfältiger Überlegung gebe ich völlig und vorbehaltlos meine Zustimmung zur Durchführung der Behandlung. 



In……………….. , am:  …………………….


                           …………………………………………
                             Unterschrift des Klienten
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